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1. Moniteur 

2. Bras moniteur 

3. Capot avant 

4. Graveur 

5. Contrôleur 

6. Bac de sortie 
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7. Support cartouches 

8. Graveurs CD/DVD 

9. Rampe ejection 

10. Bouton Chargement 
Cartouches 

11. Bras transporteur disque  

12. Support imprimante 

13. Bacs d’entrées 
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14. Bouton Mise en Marche Contrôleur 

15. Lecteur carte flash/port USB-2 

16. Indicateurs d’etat 

17. Port USB SmartDrive 

18. SmartDrive 
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19. Moniteur/sortie menu affichage 

20. Menu haut et bas 

21. Paramètres Contraste et 
Luminosité 

22. Bouton d’Alimentation 
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23. Port d’entrée 
d’alimentation 

24. Bouton d’alimentations 
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25. Connecteurs eSATA 

26. Connecteur d’alimentation 
moniteur 

27. Fusible moniteur 

28. Connecteur VGA 

29. Connecteurs USB 2.0 

30. Connecteur Ethernet 
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31. Connecteur USB 2.0 32. Connecteurs eSATA
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1. Placer le Contrôleur sur une surface plane. 

 

2. Retirez le carton (pièce en mousse à supprimer si présente). 
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3. Placer le Graveur sur le Contrôleur. 
(Laisser un espace pour éviter le pincement des doigts.) 
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4. Centrer le Graveur sur le Contrôleur. 
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5. Assemblez l’Ecran sur le bras en utilisant les 4 vis. 

 

 

6. Attacher le bras de l’écran avec les vis du Contrôleur. 
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7. Serrer les vis avec les doigts. 

Alimentation USB VGA

 

8. Attacher les câbles de l’écran (VGA, USB, Alimentation). 

 

9. Connecter les câbles d’alimentation DC, USB et VGA du bras de l’écran vers les ports écran. 
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10. Connecter le cable USB du Graveur , le cable eSATA-1 au connecteur eSATA-1  
et le cable  eSATA-2 au connecteur  eSATA-2. 
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11. Connecter le câble d’alimentation  “Y”. 
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12. Brancher le cable Ethernet. 

 

13. Installer la SmartDrive. 
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14. Installer le bac de sortie. 

 

15. Installer les bacs d’entrées. 



14 Virtua Guide De Référence 

��
��������
��������
��������
����������

CEpartner4U BV, Esdoornlaan 13
3951 DB Maarn, The Netherlands 
Phone: +31.6.516.536.26

Codonics Inc.,17991 Englewood Dr.
Middleburg Heights OH, 44130 USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules.  Operation is subject to the 
following two conditions:  1) This device may not cause harmful interference, and 2) 
this device must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.  Cet appareil 
numerique de la Classe B est conform a la norme NMB-003 du Canada.

This product is in conformity with the requirements of EC Council directive 
93/42/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to 
medical devices.  This product satisfies the Class B limits of EN 60601-1 and 
CISPR 11.  

Virtua
TM

 Medical Disc Publisher 
Made in the U.S.A.
Patents Pending
All Rights Reserved

MODEL / MODLE
VIRTUA-2

ETL CLASSIFIED

CONFORMS TO
UL STD 60601-1
CERTIFIED TO

CAN/CSA STD C22.2 NO. 601.1

3125782

Windows�  XP Embedded

XXXXX-XXX-XXX-XXX

XXX-XXXXX

1

 

1. Appuyer sur le bouton d’alimentation ON (d’abord le bouton du haut). 
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2. Appuyer sur le bouton d’alimentation du contrôleur. 

3

 

3. Attendez 3 minutes que le démarrage se termine. 
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1. Appuyer sur le bouton Fermeture Session. 

2. Appuyer sur le bouton Terminer on. 

3. Ré-appuyer sur le bouton Terminer. 

4

 

4. Attendez 1 minute pour que le système s’arrête complètement. 
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1. Appuyer sur le bouton de chargement Cartouche. 

2

 

2. Ouvrir le support cartouche (couleur indiquée). 
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3

 

3. Retirer la bande sur la cartouche. 

4

 

4. Installer la cartouche  (couleur indiquée). 

Noir 

Couleur 
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5. Fermer le support cartouche (couleur indiquée). 

6

 

6. Charger les Disques (Partie blanche au dessus). 
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Afficher à l’écran le clavier. 

1. Toucher les caractères. 

2. Affichage des caractères. 

3. Appuyer sur OK quand cela est terminé. 
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1. Cliquer sur le champ utilisateur.  Tapez “admin”. 

2. Cliquer sur le champ Mot de Passe.  Tapez “codonics”. 

3. Cliquer sur Ouverture de Session. 
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1. Cliquer sur le bouton 
Configuration. 

2. Cliquer sur l’Onglet Réseau. 

3. Cliquer sur le bouton Statique. 

4. Entrer l’adresse IP. 

5. Entrer le Subnet Mask. 

6. Entrer le Gateway. 

7. Cliquer sur le bouton Enregistrer.


























